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RU Пояснение символов
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное 
руководство.
Не используйте в сложенном состоянии.
Не вставляйте иголки.
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EN Explanation of symbols
Read the instructions carefully before using this device.
Do not use the pad folded or rucked.
Do not insert needles.

UA Пояснення символів
Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію.
Не використовуйте в складеному стані.
Не встромляйте голки
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2 FH 80/100/200/200C/300/310

 Please read this manual carefully before using this 
device.

 This device is not intended for medical use in hospitals. 
For household use only!

 To avoid any risk of electric shock when using the pad 
please observe the following:
- Do not use if wet. If the pad has become damp or wet, 

completely dry the pad before use.
- Only use the pad in dry rooms, not in a bathroom etc.!
- Check that the pad is undamaged each time before use, 

i.e. do not use it if there is visible damage to the hand 
control, switches, plug or the pad itself.

- Do not insert pins or other sharp objects.
 To avoid overheating:

- Do not leave the pad switched on unsupervised; switch it 
off when you leave the room. 

- Do not use the pad folded. 
- Avoid creasing the pad.
- Do not cover the hand control. To ensure the hand control 

can function correctly, do not place the hand control on or 
under the flexible section of the appliance, do not tuck the 
hand control under pillows, cushions or clothing.

- The cable should not be wound around the hand control.
 Do not use on a person incapable of movement, a baby, 

a person insensitive to heat or animals. Do not let children 
play with the device.

 Do not use it for infants or babies. Do not leave children 
unsupervised with this device because they cannot correctly 
recognise or appreciate possible dangers.

 Excessive application at a high setting can result in skin 
burns. 

 When the device is likely to be used for an extended 
period, i.e. by the user falling asleep, controls should be 
adjusted to a setting recommended for continuous use.

 Examine the device frequently for signs of wear or 
damage. If there are signs of wear or damage or the device 
has been misused, please contact the manufacturer or 
authorised agent prior to any further use.

 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, an authorised agent or similarly qualified 
persons in order to avoid any hazards.

 Do not attempt to open or repair the device your self. 
Special tools are required to re-assemble the device.

 This device emits very weak electrical and magnetic 
fields which may disturb the function of your cardiac 
pacemaker. Therefore, we recommend you to consult your 
physician and the manufacturer of your cardiac pacemaker 
before using this device.

 Allow the device to cool down before folding and storing 
it in a dry place. Do not place heavy objects on it to prevent 
buckling.

Electronic devices must be disposed of in accordance 
with the locally applicable regulations, not with domestic 
waste. 

1. How to Use a Microlife Heating Pad 

� WARNING: Never use the pad without the cloth cover.
Allow some air circulation between the pad and skin 
during use.

1. Put the cloth cover 1 on a flat surface. Open the fastener.
2. Insert the pad 3 completely into the cover, fitting one side 

at a time. Make sure the cable and hand control 2 remained 
outside the cover.

3. The pad will lie flat, filling the entire cover. Close fastener.
4. Plug into a 220-240 volt AC mains socket and set the hand 

control to the desired heat setting using the slider. 
 Select the temperature setting on the slider – this 

switches on the heat pad. An indicator will illuminate, 
showing that the appliance is connected to the power 
supply and is switched on.

 Setting 1 is recommended for continuous use.
 The pad is switched off by moving the slider to the «0» 

position, the indicator will then go out.
5. The hand control will automatically turn off the heater 

after approximately 90 minutes, however, the indicator 
light will remain illuminated. To reset the timer and start a 
further heating period, move the slider to the off «0» position 
and then back to the desired heat setting. 

6. Unplug when finished.
2. Cleaning Instructions 

� WARNING: Always unplug the power cable from the 
mains socket before you undertake any cleaning of the 
product.

1. The cover can be machine washed after removal from the 
pad according to the washing instructions given on the cover.

2. The pad must not be machine washed or dry-cleaned.
3. Do not allow the hand control to get wet. Do not use any 

detergents or solvents, they may damage the device.
4. Never hold the hand control under water. Otherwise moisture 

may enter the hand control and cause damage.
5. Check the hand control for signs of damage. Dry the pad and 

its fabric cover completely before switching it on again.
3. Guarantee
This product is guaranteed for 2 years from the date of 
purchase. This guarantee covers the hand control, cable, and 
the pad itself. This guarantee does not cover incorrect use, acci-
dents or damage resulting from failure to follow instructions, or 
modifications to the device not carried out by the manufacturer.
The guarantee is only valid upon presentation of the guar-
antee card filled out by the dealer.
4. www.microlife.com
Detailed user information about our products and about our 
services can be found at www.microlife.com.

Technical alterations reserved.

Important Information - Retain for future use! EN

1 Soft fabric cover – removable 
and machine washable. 
Fastener.

2 Hand control with slider for 
heat settings and ON indi-
cator.

3 Pad
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 Перед використанням приладу уважно прочитайте 
це керівництво.

 Цей прилад не призначений для використання в медичних 
закладах. Тільки для домашнього використання!

 Щоб уникнути небезпеки ураження електричним 
струмом, дотримуйтесь при користуванні приладом 
наступних правил: 
- Не використовуйте прилад якщо вiн вологий. Якщо він 

став вологим або мокрим, перед використанням 
повністю висушіть його.

- Використовуйте прилад тільки у сухих приміщеннях, 
але не у ванній кімнаті чи подібних приміщеннях.

- Щоразу перед використанням перевіряйте, чи не 
пошкоджений прилад, тобто не користуйтеся ним за 
наявності видимих пошкоджень ручного регулятора, 
перемикачів, вилки або самої грілки.

- Не встромляйте у прилад голки або інші гострі предмети.
 Щоб уникнути перегріву:

- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду; при 
виході з кімнати вимикайте його.

- Не користуйтеся грілкою у складеному стані. 
- Намагайтеся не зминати прилад.
- Не накривайте ручний регулятор. Щоб забезпечити 

правильну роботу ручного регулятора, не розташо-
вуйте його на або під гнучкою частиною приладу, не 
підкладайте його під подушки, підкладки або одяг.

- Не слід накручувати шнур на регулятор.
 Не використовувати на людях, що нездатні рухатися, 

дітях, людях, несприйнятливих до тепла або 
тваринах. Не дозволяйте дітям грати з приладом.

 Не використовуйте для немовлят або дітей. Не зали-
шайте дітей з приладом без догляду, оскільки вони не здатні 
правильно розпізнати або оцінити можливі небезпеки.

 Тривале використання з великим значенням заданої 
температури може спричинити опіки шкіри. 

 Якщо прилад передбачається використовувати 
протягом довгого часу, наприклад, коли користувач 
спить, встановлені параметри повинні перебувати в 
режимі, що рекомендований для тривалого використання.

 Регулярно оглядайте прилад на предмет зносу і 
пошкоджень. У разі наявності ознак зносу чи пошкод-
ження або в разі неправильного використання приладу, 
перед подальшим використанням зверніться до вироб-
ника або вповноваженого агента.

 Щоб уникнути небезпек у разі пошкодження кабелю 
живлення, його має замінити виробник, вповнова-
жений агент або особи з аналогічною кваліфікацією.

 Не намагайтеся розкривати або ремонтувати прилад 
самостійно. Для повторного складання приладу необ-
хідні спеціальні інструменти.

 Цей прилад генерує дуже слабкі електричні та 
магнитні поля, які можуть порушити роботу водія 
сердечного ритму. Тому ми рекомендуємо перед вико-
ристанням приладу проконсультуватися із вашим 
лікарем та виробником водія сердечного ритму.

 Дайте приладові охолонути перед тим, як запакувати 
його та розташувати в сухому місці. Не ставте важкі 
предмети на прилад, щоб уникнути його продавлювання.

Eлектронні прилади слід утилізувати відповідно до 
прийнятих норм і не викидати разом із побутовими 
відходами. 

1. Як використовувати oбігрівач для ніг Microlife 

� ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ні в якому разі не користуйтеся 
грілкою без матер'яного чохла.
Під час використання залишайте деякий повітряний 
проміжок між електричною грілкою та шкірою.
Не використовувати у взутті.

1. Покладіть матер'яний чохол 1. на плоску поверхню. 
Розстебнути застіжку.

2. Повністю вставте прилад 3 у чохол, по одній стороні за 
раз. Переконайтеся, що шнур та ручний регулятор 2 
залишилися поза чохлом.

3. Грілка ляже рівно і займе весь чохол. Застебнути застіжку.
4. Вставте вилку в розетку мережі живлення 220-240 В змін-

ного струму і встановіть движок ручного регулятора на 
бажану температуру. 
 За допомогою движка ручного регулятора виберіть 

бажану температуру – при цьому грілка увімкнеться. 
Засвітиться індикатор - це вказує на те, що на прилад 
подано живлення і він увімкнений.

 Установка 1 рекомендована для тривалого використання.
 Вимкнути електроприлад можна, пересунувши 

движок у положення «0», при цьому індикатор згасне.
5. Приблизно через 90 хвилин ручний регулятор елек-

тричної грілки автоматично вимкне нагрівач. Однак 
індикатор і надалі світитиметься. Щоб скинути таймер та 
розпочати наступний період нагріву, пересуньте движок 
у положення «0», а потім знову на бажану температуру. 

6. Закінчивши користування приладом, вимкніть його з розетки.
2. Керівництво з чищення. 

� УВАГА: Перед чищенням виробу завжди виймайте 
кабель з розетки живлення.

1. Знятий з приладa змінний чохол можна піддавати 
машинному пранню відповідно до наведених на ньому 
вказівок щодо прання.

2. Прилад не можна піддавати машинному пранню чи хіміч-
ному чищенню!

3. Не припускайте намокання ручного регулятора. Не кори-
стуйтеся жодними миючими засобами чи розчинниками, 
бо вони можуть зіпсувати прилад.

4. Ні в якому разі не підставляйте ручний регулятор під 
воду. Інакше волога може проникнути в ручний регулятор 
і призвести до виходу його з ладу.

5. Перевіряйте ручний регулятор на наявність ознак ушкод-
ження, перед наступним ввімкненням висушіть грілку та 
її матер'яний чохол.

3. Гарантія
На даний товар надається гарантія 2 роки з дня прид-
бання. Ця гарантія поширюється на електронний ручний 
регулятор, шнур та на саму грілку. Гарантія не поширюється 
на неправильне використання, нещасні випадки або 
пошкодження, що виникли внаслідок невиконання інструкцій 
або змін у приладі, здійснених будь-ким, окрім виробника.
Гарантія дійсна тільки по поданні гарантійного талону, 
заповненого дилером. 
4. www.microlife.com.ua
Докладну інформацію про наші продукти й наші послуги Ви 
можете знайти на www.microlife.com.ua.
Право на внесення технічних змін зберігається.

Важлива інформація - збережіть для подальшого використання! UA

1 Змінне покриття з м'якої 
тканини, що придатне до 
машинного прання. 
Застіжка.

2 Ручний регулятор вистав-
лення температури з індика-
тором увімкнення.

3 Eлектроприлад0
1

2
3
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 Please read this manual carefully before using this 
device.

 This device is not intended for medical use in hospitals. 
For household use only!

 To avoid any risk of electric shock when using the pad 
please observe the following:
- Do not use if wet. If the pad has become damp or wet, 

completely dry the pad before use.
- Only use the pad in dry rooms, not in a bathroom etc.!
- Check that the pad is undamaged each time before use, 

i.e. do not use it if there is visible damage to the hand 
control, switches, plug or the pad itself.

- Do not insert pins or other sharp objects.
 To avoid overheating:

- Do not leave the pad switched on unsupervised; switch it 
off when you leave the room. 

- Do not use the pad folded. 
- Avoid creasing the pad.
- Do not cover the hand control. To ensure the hand control 

can function correctly, do not place the hand control on or 
under the flexible section of the appliance, do not tuck the 
hand control under pillows, cushions or clothing.

- The cable should not be wound around the hand control.
 Do not use on a person incapable of movement, a baby, 

a person insensitive to heat or animals. Do not let children 
play with the device.

 Do not use it for infants or babies. Do not leave children 
unsupervised with this device because they cannot correctly 
recognise or appreciate possible dangers.

 Excessive application at a high setting can result in skin 
burns. 

 When the device is likely to be used for an extended 
period, i.e. by the user falling asleep, controls should be 
adjusted to a setting recommended for continuous use.

 Examine the device frequently for signs of wear or 
damage. If there are signs of wear or damage or the device 
has been misused, please contact the manufacturer or 
authorised agent prior to any further use.

 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, an authorised agent or similarly qualified 
persons in order to avoid any hazards.

 Do not attempt to open or repair the device your self. 
Special tools are required to re-assemble the device.

 This device emits very weak electrical and magnetic 
fields which may disturb the function of your cardiac 
pacemaker. Therefore, we recommend you to consult your 
physician and the manufacturer of your cardiac pacemaker 
before using this device.

 Allow the device to cool down before folding and storing 
it in a dry place. Do not place heavy objects on it to prevent 
buckling.

Electronic devices must be disposed of in accordance 
with the locally applicable regulations, not with domestic 
waste. 

1. How to use a Microlife foot warmer 

� WARNING: Never use the pad without the cloth cover.
Allow some air circulation between the pad and skin 
during use.
Do not use with shoes.

1. Put the cloth cover 1 on a flat surface. Open the zipper.

2. Insert the pad 3 completely into the cover, fitting one side 
at a time. Make sure the cable and hand control 2 remained 
outside the cover.

3. The pad will lie flat, filling the entire cover. Close zipper.
4. Plug into a 220-240 volt AC mains socket and set the hand 

control to the desired heat setting using the slider. 
 Select the temperature setting on the slider – this 

switches on the heat pad. An indicator will illuminate, 
showing that the appliance is connected to the power 
supply and is switched on.

 Setting 1 is recommended for continuous use.
 The pad is switched off by moving the slider to the «0» 

position, the indicator will then go out.
5. The hand control will automatically turn off the heater 

after approximately 90 minutes, however, the indicator 
light will remain illuminated. To reset the timer and start a 
further heating period, move the slider to the off «0» position 
and then back to the desired heat setting. 

6. Unplug when finished.
2. Cleaning Instructions 

� WARNING: Always unplug the power cable from the 
mains socket before you undertake any cleaning of the 
product.

1. The cover can be machine washed after removal from the 
pad according to the washing instructions given on the cover.

2. The pad must not be machine washed or dry-cleaned.
3. Do not allow the hand control to get wet. Do not use any 

detergents or solvents, they may damage the device.
4. Never hold the hand control under water. Otherwise moisture 

may enter the hand control and cause damage.
5. Check the hand control for signs of damage. Dry the pad and 

its fabric cover completely before switching it on again.
3. Guarantee
This product is guaranteed for 2 years from the date of 
purchase. This guarantee covers the hand control, cable, and 
the pad itself. This guarantee does not cover incorrect use, acci-
dents or damage resulting from failure to follow instructions, or 
modifications to the device not carried out by the manufacturer.
The guarantee is only valid upon presentation of the guar-
antee card filled out by the dealer.
4. www.microlife.com
Detailed user information about our products and about our 
services can be found at www.microlife.com.

Technical alterations reserved.

Important Information - Retain for future use! EN

1 Soft fabric cover – removable 
and machine washable. 
Zipper.

2 Hand control with slider for 
heat settings and ON indi-
cator.

3 Pad
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 Перед использованием прибора внимательно 
прочтите данное руководство.

 Этот прибор не предназначен для использования в 
медицинских учреждениях. Только для домашнего 
использования!

 Во избежание опасности поражения электрическим 
током при использовании грелки соблюдайте следу-
ющие правила:
- Не используйте во влажном состоянии. Если грелка 

мокрая или влажная, перед использованием полно-
стью высушите ее.

- Используйте грелку только в сухих помещениях, но не 
в ванной и т.п.!

- Каждый раз перед использованием проверяйте, не 
повреждена ли грелка, т.е. не пользуйтесь ею при 
наличии видимых повреждений ручного регулятора, 
переключателей, вилки или же самой электрогрелки.

- Не втыкайте в грелку булавки или другие острые 
предметы.

 Во избежание перегрева:
- Не оставляйте включенную электрогрелку без 

присмотра; при выходе из комнаты выключайте ее. 
- Не пользуйтесь грелкой в сложенном виде. 
- Избегайте сминания грелки.
- Не накрывайте ручной регулятор. Для обеспечения 

надлежащего функционирования ручного регулятора 
не помещайте его на или под гибкую часть прибора, 
не кладите его под подушки, подкладки либо одежду.

- Не следует накручивать шнур на регулятор.
 Не использовать на людях, неспособных двигаться, 

детях, людях, невосприимчивых к теплу или 
животных. Не позволяйте детям играть с электрогрелкой.

 Не используйте для младенцев или детей. Не остав-
ляйте детей с электрогрелкой без присмотра, поскольку 
они не способны правильно распознать или оценить 
возможную опасность.

 Продолжительное использование с большой уста-
новкой температуры может привести к ожогам кожи. 

 Если прибор предполагается использовать долгое 
время, например, когда пользователь спит, устано-
вочные параметры должны находиться в режиме, реко-
мендованном для продолжительного использования.

 Регулярно осматривайте прибор на предмет износа и 
повреждений. При наличии признаков износа или повре-
ждения либо если прибор использовался не по назна-
чению, перед дальнейшим использованием свяжитесь с 
изготовителем или авторизированным представителем.

 Во избежание опасности при повреждении шнура 
питания он должен быть заменен производителем, 
авторизированным представителем или аналогичным 
квалифицированным лицом.

 Не пытайтесь вскрывать или ремонтировать прибор 
самостоятельно. Для повторной сборки прибора необ-
ходимы специальные инструменты.

 Прибор испускает очень слабые электромагнитные 
волны, которые могут нарушить работу кардиости-
мулятора. Поэтому перед использованием прибора 
рекомендуем обратиться к врачу и производителю 
кардиостимулятора.

 Перед складыванием прибора дать ему остыть. 
Хранить прибор следует в сухом месте. Не ставьте на 
прибор тяжелые предметы во избежание его деформации.

Электронные приборы следует утилизировать в 
соответствии с принятыми нормами и не выбрасы-
вать вместе с бытовыми отходами. 

Дата производства указана на грелке:
Lot number: mm/yyyy
Дата изготовления (месяц/год изготовления): mm/yyyy 
Регистрационное удостоверение ФC: №2006/634 от 
10.05.2006 r. Сертификат соответствия: № РОСС 
СН.МЛ11.В01580 срок действия с 07.07.2011 по 06.07.2014. 
Срок службы прибора - 5 лет.

1. Как пользоваться электрогрелкой Microlife 

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не исполь-
зуйте грелку без тканевого чехла.
Во время использования оставляйте некоторый 
воздушный промежуток между электрогрелкой и кожей.

1. Положите чехол 1 на ровную поверхность. Расстегните 
кнопку.

2. Полностью вставьте электрогрелку 3 в чехол, вставляя 
одну сторону за раз. Убедитесь, что шнур и ручной регу-
лятор 2 остались вне чехла.

3. Грелка ляжет ровно и полностью войдет в чехол. Застег-
ните кнопку.

4. Вставьте вилку в розетку сети питания с напряжением 
220-240 В переменного тока и установите ползунок 
ручного регулятора на желаемую температуру. 
 При помощи регулировки ползунка выберите температуру 

- тем самым грелка включится. Загорится индикатор, озна-
чающий, что на прибор подано питание, и он включен.

 Установка 1 рекомендована для продолжительного 
использования.

 Выключить электрогрелку можно, передвинув ползунок 
в положение «0» - при этом индикатор погаснет.

5. Приблизительно через 90 минут ручной регулятор 
электрогрелки автоматически отключит нагрева-
тель. Однако индикатор останется включенным. Для 
сброса таймера и запуска следующего периода нагрева 
переведите ползунок в положение выключения «0», а 
затем снова на желаемую заданную температуру. 

6. По окончании использования выньте прибор из розетки.
2. Руководство по очистке 

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда отключайте шнур питания 
от розетки перед тем, как начать очистку грелки.

1. Снятый с грелки сменный чехол можно подвергать 
машинной стирке в соответствии с приведенными на 
нем указаниями по стирке.

2. Грелку нельзя подвергать машинной стирке или химиче-
ской чистке!

3. Не допускайте намокания ручного регулятора. Не поль-
зуйтесь никакими моющими средствами или растворите-
лями, поскольку они могут повредить прибор.

4. Ни в коем случае не подставляйте ручной регулятор под 
воду. Иначе влага может проникнуть в ручной регулятор 
и привести к его повреждению.

5. Проверьте ручной регулятор на наличие признаков 
повреждения, перед повторным включением полностью 
высушите грелку и ее тканевой чехол.

3. Гарантия
На данный товар предоставляется гарантия 2 года со дня 
приобретения. Эта гарантия распространяется на элек-
тронный ручной регулятор, шнур и на саму грелку. Данная 
гарантия не распространяется на неправильное использо-
вание, несчастные случаи или повреждения, возникшие 
вследствие невыполнения инструкций или изменения 
прибора, произведенного кем-либо, кроме производителя.
Гарантия действительна только при предъявлении 
гарантийного талона, заполненного сотрудником 
торговой организации.
4. www.microlife.ru
Более подробную информацию о нашей продукции Вы 
можете найти на сайте www.microlife.ru.
Право на внесение технических изменений сохраняется.

Важная информация - сохраните для последующего использования! RU

1 Съемное покрытие из 
мягкой ткани, пригодное для 
стирки. Кнопочная застежка.

2 Ручной регулятор для уста-
новки температуры с инди-
катором включения.

3 Грелка



5FH 80/100/200/200C/300/310

 Перед использованием прибора внимательно 
прочтите данное руководство.

 Этот прибор не предназначен для использования в 
медицинских учреждениях. Только для домашнего 
использования!

 Во избежание опасности поражения электрическим 
током при использовании грелки соблюдайте следу-
ющие правила:
- Не используйте во влажном состоянии. Если грелка 

мокрая или влажная, перед использованием полно-
стью высушите ее.

- Используйте грелку только в сухих помещениях, но не 
в ванной и т.п.!

- Каждый раз перед использованием проверяйте, не 
повреждена ли грелка, т.е. не пользуйтесь ею при 
наличии видимых повреждений ручного регулятора, 
переключателей, вилки или же самой электрогрелки.

- Не втыкайте в грелку булавки или другие острые 
предметы.

 Во избежание перегрева:
- Не оставляйте включенную электрогрелку без 

присмотра; при выходе из комнаты выключайте ее. 
- Не пользуйтесь грелкой в сложенном виде. 
- Избегайте сминания грелки.
- Не накрывайте ручной регулятор. Для обеспечения 

надлежащего функционирования ручного регулятора 
не помещайте его на или под гибкую часть прибора, 
не кладите его под подушки, подкладки либо одежду.

- Не следует накручивать шнур на регулятор.
 Не использовать на людях, неспособных двигаться, 

детях, людях, невосприимчивых к теплу или 
животных. Не позволяйте детям играть с электрогрелкой.

 Не используйте для младенцев или детей. Не остав-
ляйте детей с электрогрелкой без присмотра, поскольку 
они не способны правильно распознать или оценить 
возможную опасность.

 Продолжительное использование с большой уста-
новкой температуры может привести к ожогам кожи. 

 Если прибор предполагается использовать долгое 
время, например, когда пользователь спит, устано-
вочные параметры должны находиться в режиме, реко-
мендованном для продолжительного использования.

 Регулярно осматривайте прибор на предмет износа и 
повреждений. При наличии признаков износа или повре-
ждения либо если прибор использовался не по назна-
чению, перед дальнейшим использованием свяжитесь с 
изготовителем или авторизированным представителем.

 Во избежание опасности при повреждении шнура 
питания он должен быть заменен производителем, 
авторизированным представителем или аналогичным 
квалифицированным лицом.

 Не пытайтесь вскрывать или ремонтировать прибор 
самостоятельно. Для повторной сборки прибора необ-
ходимы специальные инструменты.

 Прибор испускает очень слабые электромагнитные 
волны, которые могут нарушить работу кардиости-
мулятора. Поэтому перед использованием прибора 
рекомендуем обратиться к врачу и производителю 
кардиостимулятора.

 Перед складыванием прибора дать ему остыть. 
Хранить прибор следует в сухом месте. Не ставьте на 
прибор тяжелые предметы во избежание его деформации.

Электронные приборы следует утилизировать в 
соответствии с принятыми нормами и не выбрасы-
вать вместе с бытовыми отходами. 

Дата производства указана на грелке:
Lot number: mm/yyyy
Дата изготовления (месяц/год изготовления): mm/yyyy 
Регистрационное удостоверение ФC: №2006/634 от 
10.05.2006 r. Сертификат соответствия: № РОСС 
СН.МЛ11.В01580 срок действия с 07.07.2011 по 06.07.2014. 
Срок службы прибора - 5 лет.

1. Как пользоваться грелкой для ног Microlife 

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни в коем случае не исполь-
зуйте грелку без тканевого чехла.
Во время использования оставляйте некоторый 
воздушный промежуток между электрогрелкой и кожей.
Не использовать в обуви.

1. Положите чехол 1 на ровную поверхность. Расстегните 
молнию.

2. Полностью вставьте электрогрелку 3 в чехол, вставляя 
одну сторону за раз. Убедитесь, что шнур и ручной регу-
лятор 2 остались вне чехла.

3. Грелка ляжет ровно и полностью войдет в чехол. Застег-
ните молнию.

4. Вставьте вилку в розетку сети питания с напряжением 
220-240 В переменного тока и установите ползунок 
ручного регулятора на желаемую температуру. 
 При помощи регулировки ползунка выберите температуру 

- тем самым грелка включится. Загорится индикатор, озна-
чающий, что на прибор подано питание, и он включен.

 Установка 1 рекомендована для продолжительного 
использования.

 Выключить электрогрелку можно, передвинув ползунок 
в положение «0» - при этом индикатор погаснет.

5. Приблизительно через 90 минут ручной регулятор 
электрогрелки автоматически отключит нагрева-
тель. Однако индикатор останется включенным. Для 
сброса таймера и запуска следующего периода нагрева 
переведите ползунок в положение выключения «0», а 
затем снова на желаемую заданную температуру. 

6. По окончании использования выньте прибор из розетки.
2. Руководство по очистке 

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда отключайте шнур питания 
от розетки перед тем, как начать очистку грелки.

1. Снятый с грелки сменный чехол можно подвергать 
машинной стирке в соответствии с приведенными на 
нем указаниями по стирке.

2. Грелку нельзя подвергать машинной стирке или химиче-
ской чистке!

3. Не допускайте намокания ручного регулятора. Не поль-
зуйтесь никакими моющими средствами или растворите-
лями, поскольку они могут повредить прибор.

4. Ни в коем случае не подставляйте ручной регулятор под 
воду. Иначе влага может проникнуть в ручной регулятор 
и привести к его повреждению.

5. Проверьте ручной регулятор на наличие признаков 
повреждения, перед повторным включением полностью 
высушите грелку и ее тканевой чехол.

3. Гарантия
На данный товар предоставляется гарантия 2 года со дня 
приобретения. Эта гарантия распространяется на элек-
тронный ручной регулятор, шнур и на саму грелку. Данная 
гарантия не распространяется на неправильное использо-
вание, несчастные случаи или повреждения, возникшие 
вследствие невыполнения инструкций или изменения 
прибора, произведенного кем-либо, кроме производителя.
Гарантия действительна только при предъявлении 
гарантийного талона, заполненного сотрудником 
торговой организации.
4. www.microlife.ru
Более подробную информацию о нашей продукции Вы 
можете найти на сайте www.microlife.ru.
Право на внесение технических изменений сохраняется.

Важная информация - сохраните для последующего использования! RU

1 Съемное покрытие из 
мягкой ткани, пригодное для 
стирки. Молния.

2 Ручной регулятор для уста-
новки температуры с инди-
катором включения.

3 Грелка

0
1

2
3



6 FH 80/100/200/200C/300/310

 Перед використанням приладу уважно прочитайте 
це керівництво.

 Цей прилад не призначений для використання в медичних 
закладах. Тільки для домашнього використання!

 Щоб уникнути небезпеки ураження електричним 
струмом, дотримуйтесь при користуванні приладом 
наступних правил: 
- Не використовуйте прилад якщо вiн вологий. Якщо він 

став вологим або мокрим, перед використанням 
повністю висушіть його.

- Використовуйте прилад тільки у сухих приміщеннях, 
але не у ванній кімнаті чи подібних приміщеннях.

- Щоразу перед використанням перевіряйте, чи не 
пошкоджений прилад, тобто не користуйтеся ним за 
наявності видимих пошкоджень ручного регулятора, 
перемикачів, вилки або самої грілки.

- Не встромляйте у прилад голки або інші гострі предмети.
 Щоб уникнути перегріву:

- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду; при 
виході з кімнати вимикайте його.

- Не користуйтеся грілкою у складеному стані. 
- Намагайтеся не зминати прилад.
- Не накривайте ручний регулятор. Щоб забезпечити 

правильну роботу ручного регулятора, не розташо-
вуйте його на або під гнучкою частиною приладу, не 
підкладайте його під подушки, підкладки або одяг.

- Не слід накручувати шнур на регулятор.
 Не використовувати на людях, що нездатні рухатися, 

дітях, людях, несприйнятливих до тепла або 
тваринах. Не дозволяйте дітям грати з приладом.

 Не використовуйте для немовлят або дітей. Не зали-
шайте дітей з приладом без догляду, оскільки вони не здатні 
правильно розпізнати або оцінити можливі небезпеки.

 Тривале використання з великим значенням заданої 
температури може спричинити опіки шкіри. 

 Якщо прилад передбачається використовувати 
протягом довгого часу, наприклад, коли користувач 
спить, встановлені параметри повинні перебувати в 
режимі, що рекомендований для тривалого використання.

 Регулярно оглядайте прилад на предмет зносу і 
пошкоджень. У разі наявності ознак зносу чи пошкод-
ження або в разі неправильного використання приладу, 
перед подальшим використанням зверніться до вироб-
ника або вповноваженого агента.

 Щоб уникнути небезпек у разі пошкодження кабелю 
живлення, його має замінити виробник, вповнова-
жений агент або особи з аналогічною кваліфікацією.

 Не намагайтеся розкривати або ремонтувати прилад 
самостійно. Для повторного складання приладу необ-
хідні спеціальні інструменти.

 Цей прилад генерує дуже слабкі електричні та 
магнитні поля, які можуть порушити роботу водія 
сердечного ритму. Тому ми рекомендуємо перед вико-
ристанням приладу проконсультуватися із вашим 
лікарем та виробником водія сердечного ритму.

 Дайте приладові охолонути перед тим, як запакувати 
його та розташувати в сухому місці. Не ставте важкі 
предмети на прилад, щоб уникнути його продавлювання.

Eлектронні прилади слід утилізувати відповідно до 
прийнятих норм і не викидати разом із побутовими 
відходами. 

1. Як використовувати електроприлад Microlife 

� ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ні в якому разі не користуйтеся 
електроприладом без чохла.
Під час використання залишайте деякий повітряний 
проміжок між електроприладом та шкірою.

1. Покладіть матер'яний чохол 1. на плоску поверхню. 
Розстібніть кнопку.

2. Повністю вставте прилад 3 у чохол, по одній стороні за 
раз. Переконайтеся, що шнур та ручний регулятор 2 
залишилися поза чохлом.

3. Прилад ляже рівно і займе весь чохол. Застібніть кнопку.
4. Вставте вилку в розетку мережі живлення 220-240 В змін-

ного струму і встановіть движок ручного регулятора на 
бажану температуру. 
 За допомогою движка ручного регулятора виберіть 

бажану температуру – при цьому грілка увімкнеться. 
Засвітиться індикатор - це вказує на те, що на прилад 
подано живлення і він увімкнений.

 Установка 1 рекомендована для тривалого використання.
 Вимкнути електроприлад можна, пересунувши 

движок у положення «0», при цьому індикатор згасне.
5. Приблизно через 90 хвилин ручний регулятор елек-

тричної грілки автоматично вимкне нагрівач. Однак 
індикатор і надалі світитиметься. Щоб скинути таймер та 
розпочати наступний період нагріву, пересуньте движок 
у положення «0», а потім знову на бажану температуру. 

6. Закінчивши користування приладом, вимкніть його з розетки.
2. Керівництво з чищення. 

� УВАГА: Перед чищенням виробу завжди виймайте 
кабель з розетки живлення.

1. Знятий з приладa змінний чохол можна піддавати 
машинному пранню відповідно до наведених на ньому 
вказівок щодо прання.

2. Прилад не можна піддавати машинному пранню чи хіміч-
ному чищенню!

3. Не припускайте намокання ручного регулятора. Не кори-
стуйтеся жодними миючими засобами чи розчинниками, 
бо вони можуть зіпсувати прилад.

4. Ні в якому разі не підставляйте ручний регулятор під 
воду. Інакше волога може проникнути в ручний регулятор 
і призвести до виходу його з ладу.

5. Перевіряйте ручний регулятор на наявність ознак ушкод-
ження, перед наступним ввімкненням висушіть грілку та 
її матер'яний чохол.

3. Гарантія
На даний товар надається гарантія 2 роки з дня прид-
бання. Ця гарантія поширюється на електронний ручний 
регулятор, шнур та на саму грілку. Гарантія не поширюється 
на неправильне використання, нещасні випадки або 
пошкодження, що виникли внаслідок невиконання інструкцій 
або змін у приладі, здійснених будь-ким, окрім виробника.
Гарантія дійсна тільки по поданні гарантійного талону, 
заповненого дилером. 
4. www.microlife.com.ua
Докладну інформацію про наші продукти й наші послуги Ви 
можете знайти на www.microlife.com.ua.
Право на внесення технічних змін зберігається.

Важлива інформація - збережіть для подальшого використання! UA

1 Змінне покриття з м'якої 
тканини, що придатне до 
машинного прання. Застібка 
на кнопку.

2 Ручний регулятор вистав-
лення температури з індика-
тором увімкнення.

3 Eлектроприлад



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




